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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

ULTRASTOP ŚRODEK PRZECIW ZAPAROWYWANIU 
Spray 15 ml 

Butelka 25 ml z zakraplaczem 

WŁAŚCIWOŚCI 

Środek przeciw zaparowywaniu ULTRASTOP to klarowny, bezbarwny roztwór zawierający kombinację 
substancji powierzchniowo czynnych w matrycy alkoholowo-wodnej (etanol, woda oczyszczona, <5% 
substancji powierzchniowo czynnych). 
Wyrób medyczny jest dostępny w dwóch formach handlowych: 

• ULTRASTOP Środek przeciw zaparowywaniu 15 ml Spray 

• ULTRASTOP Środek przeciw zaparowywaniu Butelka 25 ml z zakraplaczem 

PRZEZNACZENIE 

ULTRASTOP to środek przeciw zaparowywaniu do soczewek medycznych. 
Specjalne połączenie substancji powierzchniowo czynnych tworzy na obrabianych powierzchniach 
bezbarwną i przezroczystą warstwę. Ta bardzo cienka warstwa zapobiega tworzeniu się kropli, a tym 
samym powstawaniu mgły na powierzchni ze skondensowanej pary wodnej. 
ULTRASTOP może być również stosowany w celu zmniejszenia zaparowania okularów optycznych lub 
gogli medycznych podczas badań lekarskich lub zabiegów chirurgicznych.  

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 

ULTRASTOP to środek przeciw zaparowaniu do lusterek do badań medycznych i soczewek medycznych, 
z którymi nie trzeba obchodzić się ściśle aseptycznie. Czas aplikacji to zwykle mniej niż 60 minut. 
ULTRASTOP środek przeciwko zaparowywaniu nadaje się do: 

• lusterek do badań lekarskich (np. lusterko otolaryngologiczne, lusterko dentystyczne) oraz soczewek 
endoskopowych (szczególnie w laryngologii, do kolonoskopii), 

• okularów optycznych i gogli medycznych, 

• Soczewek i luster w mikroskopach i innej optyce medycznej. 

INSTRUKCJE UŻYCIA 

Ultrastop jest przeznaczony do używania przez specjalistyczny personel medyczny. 

• Nanoszenie roztworu 

Nanieść niewielką ilość preparatu ULTRASTOP bezpośrednio lub za pomocą zwilżonego, sterylnego 
gazika ULTRASTOP na zdezynfekowaną lub wysterylizowaną i suchą powierzchnię, a następnie 
równomiernie rozprowadzić. Pozostawić na chwilę, aby preparat zaczął działać, a w razie potrzeby, po 
odparowaniu, delikatnie wypolerować sterylnym, niebarwiącym materiałem.  
Użyty prawidłowo ULTRASTOP nie rozmazuje się, ale w przypadku nałożenia zbyt grubej warstwy 
powierzchnia może wydawać się nieco mętna. W takim przypadku zaleca się oczyszczenie powierzchni 
wodą destylowaną i powtórzenie zastosowania w sposób opisany powyżej.  

• Czas działania preparatu i ilość, której należy użyć 

Czas pozostawania preparatu na danej powierzchni może być bardzo różny w zależności od 
zastosowanych urządzeń, leczonej jamy ciała, ewentualnego zanieczyszczenia soczewki. Preparat 
można używać tak często, jak to konieczne podczas zabiegu/badania, zgodnie z instrukcjami użycia 
podanymi powyżej. 

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYCIA 

• ULTRASTOP jest przeznaczony do używania na szkle i tworzywach sztucznych. Jeśli na te materiały 
nałożono już warstwę preparatu lub jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do odporności materiału, 

należy skontaktować się z odpowiednim producentem lub sprzedawcą danego przedmiotu, na który 
ma być nałożony roztwór. 

• ULTRASTOP Środek przeciw zaparowywaniu zawiera wysoki procent alkoholu (etanolu). Otwarte 
butelki lub chusteczki nasączone preparatem ULTRASTOP należy trzymać z dala od źródeł ciepła, 
aby zapobiec zapaleniu się roztworu. 

• Odciągacz do pipet (butelka 25 ml z zakraplaczem) wykonany jest z naturalnej gumy, która może 
powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych.  

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH WYPADKÓW 

Należy zgłosić każdy poważny incydent, który ma miejsce w związku ze środkiem przeciw zaparowywaniu 
ULTRASTOP producentowi (e-mail: pms@mono.co.at) i właściwemu organowi: 

Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warsaw – PL, fax:+48 22 492 11 99, 
e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, strona internetowa: http://www.urpl.gov.pl/  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 

• Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. 

• Chronić przed światłem.  

OKRES TRWAŁOŚCI 

W przypadku prawidłowego przechowywania preparat ULTRASTOP zachowuje trwałość do daty 
ważności podanej na opakowaniu i etykiecie. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego 
miesiąca. 

Okres trwałości po otwarciu: 

Po pierwszym otwarciu butelki roztwór należy zużyć w ciągu 8 tygodni. 

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE 

Symbole umieszczone na etykiecie butelki i na opakowaniu mają następujące znaczenie: 

Zeskanuj kod QR na składanym pudełku, aby uzyskać instrukcje w 

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv. 

Producent: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wiedeń – AT             C 
     e-mail: pms@mono.co.at 

Dystrybutor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Wiedeń – AT  

Stan informacji na: październik 2021 r. 
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