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 A információ állapota: 2021. Október  USTP-0025-BP-11 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

ULTRASTOP PÁRAMENTESÍTŐ SZER 
15 ml spray 

25 ml üveg cseppentő pipettával 

TULAJDONSÁGOK  

Az ULTRASTOP páramentesítő szer átlátszó, színtelen oldat, amely felületaktív anyagok kombinációját 

tartalmazza alkoholos-vizes mátrixban (etanol, tisztított víz, < 5% felületaktív anyag). 

A orvostechnikai eszköz két kereskedelmi kiszerelésben kapható: 

• ULTRASTOP páramentesítő szer 15 ml spray 

• ULTRASTOP páramentesítő szer 25 ml üveg cseppentő pipettával 

RENDELTETÉSE 

Az ULTRASTOP páramentesítő szer orvosi optikai eszközökhöz. 

A felületaktív anyagok speciális kombinációja tiszta és átlátszó réteget képez a kezelt felületeken. Ez a 

nagyon vékony filmréteg megakadályozza a cseppképződést és ezáltal gátolja a lecsapódó vízgőz okozta 

párásodást a felületeken. 

Az ULTRASTOP használható orvosi vizsgálatok vagy sebészeti beavatkozások során az optikai 

szemüvegek vagy orvosi szemüvegek párásodásának csökkentésére is.  

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

Az ULTRASTOP páramentesítő szer orvosi vizsgálótükrökhöz és olyan orvosi optikai eszközökhöz, 

amelyek használata során nem szükséges szigorúan aszeptikus módon eljárni. Az alkalmazási idő 

általában kevesebb, mint 60 perc. 

Az ULTRASTOP páramentesítő szer az alábbi esetekben alkalmazható: 

• orvosi vizsgálótükrök (pl. gége-, és epipharynx-tükör, fogászati tükrök) és endoszkóplencsék 

(különösen a fül-orr-gégészetben, koloszkópiához), 

• optikai szemüvegek és orvosi védőszemüvegek, 

• mikroszkópokban és egyéb orvosi optikákban található lencsék és tükrök. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Az Ultrastop páramentesítő szer egészségügyi szakdolgozók általi használatra készült. 

• Az oldat felvitele  

Vigyen fel kis mennyiségű ULTRASTOP páramentesítő szert közvetlenül vagy egy ULTRASTOP-pal 

átitatott, szöszmentes kendővel a száraz, tiszta felületre, és ossza el egyenletesen. Hagyja rövid ideig 

hatni, majd elpárolgás után esetleg polírozza át finoman száraz, tiszta, szöszmentes kendővel.  

Az ULTRASTOP páramentesítő szer helyes alkalmazás esetén nem hagy nyomot, de ha túl vastagon 

viszik fel a felületre, akkor kissé homályosnak tűnhet. Ebben az esetben ajánlott a felületet desztillált vízzel 

megtisztítani, és a fent leírtak szerint újra kezelni.  

• Tapadási időtartam és felhasználási mennyiség 

A tapadási időtartam a felhasznált eszközöktől, a kezelt testüregektől, a lencse esetleges 

szennyeződésétől függően igen eltérő lehet. Az alkalmazás a fenti alkalmazási tudnivalók betartásával a 

beavatkozás/vizsgálat alatt szükséges gyakorisággal ismételhető. 

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

• Az ULTRASTOP páramentesítő szer üvegen és műanyagon alkalmazható. Ha az anyagok már 

bevonattal vannak ellátva, vagy az anyag kompatibilitása kétséges, akkor forduljon a kezelni kívánt 

tárgyak mindenkori gyártójához vagy forgalmazójához. 

• Az ULTRASTOP páramentesítő szer magas koncentrációjú alkoholt (etanolt) tartalmaz. A nyitott 

üvegeket vagy az ULTRASTOP-pal átitatott kendőket tartsa távol a hőforrásoktól, hogy 

megakadályozza az oldat belobbanását. 

• A pipettakészlet szívórésze (25 ml-es üveg cseppentő pipettával) természetes kaucsukból készül, 

amely arra érzékeny embereknél allergiás reakciókat okozhat.  

SÚLYOS ESEMÉNYEK JELENTÉSE 

Az ULTRASTOP páramentesítő szerrel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak 

(e-mail: pms@mono.co.at), illetve az illetékes hatóságnak: 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet – OGYÉI 

Zrínyi u. 3, 1051 Budapest – HU, tel:  +36 (1)886 9329,  

e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, weboldal: http://ogyei.gov.hu/medical_devices/  

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK 

• Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleten. 

• Fényvédett helyen tárolandó.  

ELTARTHATÓSÁG 

Az ULTRASTOP előírásszerű tárolás esetén a kartondobozon és a címkén feltüntetett lejárati dátumig 

tartható el. A lejárati dátum a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. 

Felbontás utáni eltarthatóság: 

Az oldatot az üveg első felnyitását követően 8 héten belül fel kell használni. 

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK 

A palack címkéjén és a kartondobozon feltüntetett szimbólumok jelentése: 

Olvassa be a kartondobozon található QR-kódot az alábbi nyelveken megtalálható használati utasítás 

eléréséhez: bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv. 

Gyártó: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT C 

 e-mail: pms@mono.co.at 

Forgalmazó: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT  
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Vegye figyelembe a használati 
utasítást! 

Y 
Figyelem: lásd “A biztonságos 
használattal kapcsolatos különleges 
tudnivalók” 
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